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Accu-Chek 360°
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Duplo clique no icone Accu-Chek 360°

localizado na area de trabalho (desktop).

Clique no icone Descarregar dispositivo.

Descarregar — Preparar dispositivo

Na tela Descarregar dispositivo,
prepare o monitor para o modo de
comunicacao.

Accu-Chek Active Accu-Chek Performa

Ligue o monitor de Ligue o monitor de glicemia
glicemia mantendo a mantendo as teclas € e P
tecla M pressionada simultaneamente pressionadas

por mais de 3 segundos. por mais de 3 segundos.

Na tela Descarregar - Selecionar paciente,
selecione um paciente cadastrado ou crie um novo.
Para criar um novo paciente:

* Clique em Criar novo(a).

» Digite as informacdes na caixa de dialogo.
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Criar novo paciente

Para cadastrar o perfil completo do
paciente, clique na opcéo Introduzir o
perfil completo do paciente.

Clique em OK.

I ACCU-CHEK® 360"

ACCU-CHEK " 360°

REQI’@SS;I[ ao menu
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Imprimir: grafico e estatistica

g Descarregar

Na tela Descarregar - Consultar e
confirmar, selecione a caixa com o nome
do paciente para visualizar as informacgdes
e clique no botdo Terminar para visualizar
e analisar os graficos.

Glicemia: Grafico de Tendéncia

O gréfico de Tendéncia apresenta os dados do
paciente dentro do intervalo de tempo selecionado.

Intervalo de tempo:
data de entrega das tiras x data de retorno
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Quantidade de tiras/fitas utilizadas no intervalo selecionado.

ACCU-CHEK ®

Viva a vida. Como desejar.

@

Cad. P0059. Accu-Chek 360°, Accu-Chek Performa e Accu-Chek Active sdo marcas registradas Roche. Reg. ANVISA Accu-Chek Active: 10287410280 e Accu-Chek Performa: 10287410616.
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